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KALIBRACNI LIST
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Zadavatel : AMT meéficl technika, spol. s r.o.

Letinska 2418/11, 193 00 PRAHA - HORNI POCERNICE

Nézev kalibrovaného piistroje : DIGITALNI MULTIMETR

Typ: U1232A

Vyrobni éislo : MY51310008

Vyrobee : Agilent

Provedenim kalibrace byl povéfen :  Urbanek Miroslav

Kalibrace byla provedena dne : 5. 10. 2020

Vysledek kalibrace . Naméiene vysledky jsou uvedeny na listech 2 az 4.

Naméfené hodnoty se tykajl pouze kalibrovaného piistroje .

Podminky méfeni : Teplota a vihkost vzduchu v laboratoii : (23 + 2)°C a (45 £ 20)%
Metoda kalibrace : Kalibrace byla provedena podle internich metodik TP1, TP2, TP3,
TP4, TPS, TP7, TPS a TP21.

PouZité etalony : Viceugelovy kalibrator Fluke 5502E v.£.2685804

Navaznost etalonu ; Pouzity etalon ma metrologickou ndvaznost na (meziynarodni etalony.
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