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KALIBRACNI LIST

&: 10928 / 2018 ||

Datum vystaveni kalibrag&niho listu : 12.12. 2018

Zadavatel : AMT méfici technika, spol. s r.o.
Lestinska 2418/11, 193 00 PRAHA - HORNI POCERNICE

Nazev kalibrovaného pfistroje : Odporova dekada

Typ: XLL

Vyrobni &islo : 6792823

Vyrobce : METRA Blansko

Provedenim kalibrace byl povéfen:  Jansky Pavel

Kalibrace byla provedena dne : 11.12. 2018

Vysledek kalibrace : Namérfené vysledky jsou uvedeny na listech 2 a 3.

Naméfené hodnoty se tykaji pouze kalibrovaného pfistroje.

Podminky méfeni : Teplota a vlhkost vzduchu v laboratofi : (23 + 2) °C a (45 £ 20) %
Metoda kalibrace : Kalibrace byla provedena podle interni metodiky TPS5.
Hodnota R, byla pfi vS8ech méfenich odecdtena.

Pouzity etalon : Multimetr Keithley K 2002 v.€.0710980

Navaznost etalonu : Pouzity etalon ma metrologickou navaznost na (mezi)narodni etalony.

Bez pisemného souhlasu kalibraéni laboratofe nesmi byt kalibraéni list koplrova-n_a- ro-ié_ié‘é;é;_n_jin;k;.nez v celkovém poétu stran.
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